V DE Pruf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS LICENCE

Celstron USA, Inc.

2125-B Madera Road
SIMI VALLEY, 93065

USA

ist berechtigt, flr ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Netzgeriit fiir IT-Gerite
Power supply for IT-Equipment

die hier abgebildeten markenrechtlich geschitzten Zeichen
fir die ab Blatt 2 aufgeflhrten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprift und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60601-1 (VDE 07560 Tell 1):1996-03; EN 60601-1:1990 + A1:;1993 + A2:1995

IEC 601-1:1988-12
IEC 601-1/A1:199%-11
IEC 601-1/A2:1995-03

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut

VDE Tesging and Certification Institute
Zertifiziefumgsstelle
Certificdtis Z/ .
VIDE VERBAND DER ELEKTROTEGCHNIK
ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

Aktenzeichen: 1893400-3336-0007 / 12258

Fife ref.:
Ausweis-Nr. 121228 Blatt 1
Licence No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rickseite und Folgebldttar /
further conditions see overleal and foliowing pages

Offenbach, 1999-08-27
{letzte Anderung/updated 2002-04-12 )



VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Narme und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

Celetron USA, Inc., 2125-B Madera Road, SIMI VALLEY, CA 93065, USA

Aktenzeichen / File ref.

1893400-3336-0007 / 12268 / F160 / SAT

Ausweis-Nr. /  Blatt /
Licence No. page
121228 2

letzte Anderung / updated Datum / Date
2002-04-12

1929-08-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 121228,
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 7127228

Netzgerdt fiir IT-Geréte

Power supply for IT-Equipment

Netzgerat fir IT-Geréte

Power supply for IT-Equipment

Typlen) / Typefs):

MVLT110-ZXXX
MVLT100-ZXXX
MVLT80-ZXXX
MVMTB0-ZXXX
MVLT45-ZXXX

Nennspannung
Rated voltage

Nennstrom
Rated current

Nennfrequenz
Rated frequency

Ausgangsspannungen und
-stréme

Output voftages and currents

Schutzklasse
Class

Schutzart
Degree of protection

Nennumgebungstemperatur
Rated ambient temperature

Geprifte Einzelteile
Components tested

Bemerkung zum

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Tasting and Cartification Institute * Institut VDE d'Essais et de Certification

AC 100-240 V

max. 2.5 A

50-60Hz

siehe Anlage No. 1
see Appendix No. 7
|

Einbauteil

built in unit

B0°C

T1:Fa EOS Type 100/ABCD

T1:Fa. Celetron USA Inc.
Type 11C/ABCD

Jahresgeblhren-Einheiten /
Annual fee units

24.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

7.00

7.00

Nicht zum direkten Patientenkontakt geeignet.

Marianstrasse 28, D-63089 Offenbach

Telafon 49 10) 69 83 06-0
Telefax +49 (O} 69 83 08.555



VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut Bierne | b
Zeichengenehmigung 121228 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

Celetron USA, Inc., 2125-B Madera Road, SIMI VALLEY, CA 93065, USA

Aktenzeichen [ File ref. letzte Anderung / updated Datum { Date
1893400-3336-0007 / 12258 / F150 / SAT 2002-04-12 1999-08-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 121228,
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 127228

Jahresgebihren-Einheiten /
Annual fee units
Zeichengenehmigungs—Auswei
Remark for Marks-License Not for direct patient contact
Beim Einbau des Netzteils, der entsprechend der
zugehdrigen installationsanweisung zu erfolgen
hat, ist darauf zu achten, dal alle Anforderungen
gemafs den auf Blatt 1 genannten Bestimmungen
eingehalten sind. Zusatzlich sind die besonderen
Festlegungen fir die Gerate einzuhalten, in die
das Netzteil eingebaut wird. Die Hinweise in der
begleitenden Installationsanweisung sind zu
beachten.
The installation of the power supply shall be done
in accordance with the instailation instructions
and all requirements of the standards given on
page 1 of this licence shall be fullfilled. In
addition the particular requirements of the end
use product must be fulifilled when this power
supply is used. The remarks of the installation
instruction have to be considered.

Summe der Jahresgebiihren-Einheiten / Sum of annual fee units 53.00

VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet F15C

Section F150

% oM .(%OM

VDE Testing and Certification Institute * institut VDE d'Essais et de Cartification

Merianstrasse 28, D 63069 Oftenbach Telelon +49 10 B9 B3 060
Telefax +43 {0) 69 B3 06-555



VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut A A
Zeichengenehmigung 121228

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

Celetron USA, Inc., 2125-B Madera Road, SIM! VALLEY, CA 93065, USA

Aktenzeichen / File ref. ietzte Anderung / updated Datum / Date
1893400-3336-0007 / 12258 / F150 / SAT 2002-04-12 1999-08-27

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 121228,
This supplement is part of the Licence No. 121228.

Netzgerat fir IT-Gerdte
Power supply for IT-Equipment
Netzgerat fiir IT-Geréte
Power supply for IT-Equipment

Fertigungsstitte(n)
Place(s) of manufacture

EOS Carp.

906 Via Alondra
CAMARILLO CA 93012
Usa

Celetron Power (India) Pvt. Ltd.
# 72, SDF-lil, Seepz

400 096 ANDHERI (EAST), MUMBAL
INDIEN

Hipro Electronics

(Dong Guan) Co. Ltd.
Xincheng Scientific Industrial
Garden Liaobu Town

DONG-GUAN CITY,
CHINA

VDE Priaf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet F150

Section F150

VDE Testing and Certification Institute * Institut VDE d'Essais et de Cartification

Mearianstrasse 28, D-63069 Offenbach Telefon +49 (0} 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06 5556





